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SeptoWedges
Interdentale houten wiggen

SeptoWedges zijn bedoeld voor algemeen gebruik bij restauratieve
procedures, met de mechanische functie van het aanpassen van matrijzen
en/of het scheiden van aangrenzende tanden. De houten wiggen moeten niet
bijgesneden of aangepast worden, omdat de vorm een eenvoudige plaatsing
in interproximale zones toelaat en een perfecte aanpassing van de matrijzen
garandeert.

Gebruik: Selecteer de meest geschikte wigmaat voor de procedure. Breng de
wig in het interproximale gebied in. Nadat de procedure is voltooid, moet de
wig worden verwijderd.

Professioneel gebruik. Eénmalig gebruik. Hergebrulk kaﬂ kruwshesmerlmg
veroorzaken. Indien er allergie voor één van de componenten is aangetoond,
dient het product niet gebruikt te worden. Het wordt aanbevolen om het
product altijd in combinatie met de absolute isolatie van het operatieve veld te
gebruiken. Het product heeft een scherp uiteinde en dient zodanig behandeld
te worden dat het geen letsel aan de patiént veroorzaakt.

Samenstelling: Natuurlijk: hout. Kleur: houtkleurig en niet-toxische
reactieve kleurstoffen.

Bewaren: Bewaren op een koele en droge plaats, beschermd tegen zonlicht.

Presentatie:
0104020014 - SeptoWedges — 100 diverse eenheden (gekleurd volgens
at

ma
0104020015 - SeptoWedges nr. 1 geel — 100 eenheden (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges nr. 2 groen — 100 eenheden (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges nr. 3 rood — 100 eenheden (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges nr. 4 violet — 100 eenheden (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges nr. 5 natuurlijk — 100 eenheden (16 mm)

SeptoWedges
Cunhas interdentais de madeira

As cunhas de madeira SeptoWedges sao indicadas para uso geral, em
procedimentos restauradores com a fungao mecanica de adaptar a matriz e/ou
afastar dentes adjacentes. As cunhas nao necessitam de recortes ou ajustes,
pois seu formato agudo facilita sua introdugdo na ameia e garante a llxa@au
das matrizes, pi des livres de excesso subgs

com perfeto contorno.

Uso: Selecionar a cunha desejada. Inserir a cunha no espao interproximal.
Uma vez concluido o pmced\menlo a cunha deve ser removida.

des: Uso p . Uso (nico. Sua
reutilizacdo pode causar comammagao cruzada. Quando existir comprovada
alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto ndo deve ser
utilizado. Recomenda-se que a utilizagdo do produto seja sempre
acompanhada de isolamento absoluto do campo operatério, uma vez que
objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. O produto
possui uma e deve ser de forma a ndo
causar lesao ao paciente.
Cgmposwao Natural: Madeira. Colorida: Madeira e corantes reativos
atoxicos,
Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Apresentacao:

0104020014 - SeptoWedges - 100 unid. sortido (5 tamanhos)
0104020015 - SeptoWedges - 100 unid. n°1 - amarelo (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges - 100 unid. n° 2 - verde (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges - 100 unid. n° 3 - vermelho (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges - 100 unid. n° 4 - violeta (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges - 100 unid. n° 5 - natural (16 mm)

SeptoWedges
Komnnekc Mex3y6Hbix AepeBAHHBIX KNMHbeB

JlepeBAHHble KAuHbA SeptoWedges npeaHasHaueHbl Ana
nCcnonb3oBaHuA npu BbINONIHEHUN peCTaBpauMl?l B
cTomaronorum. myHKI_lI/IR KNUHbEB 3aKnio4yaetca B afantayuun
MaTpul W/Wnu pasfieneHun CMexHbIX 3y60B. [lepeBAHHble
KNUHBA HE HYXKAAITCA B NOAPE3aHUM NN afanTaunn, Tak Kak nx
dopma nos3BonAeT flerkoe pasmelieHne B MeX3yGHbiX

npocTpaHcTBax U obecneuvsaeT upeanbHylo  ajanTaunio
martpuL.
YkasaHue Ha  ucrionb3osaHue:  Buibepute  Hanbonee

NOAXOAAWMI pa3Mep KAWHa ANA MeX3yGHOro npomexyTka
BcTaBbTe KMH B MeX3y6HOe NpocTpaHCTBO. [Tocne BbiNonHeHUA
npoLeAypb! KAMH HEOBXOAUMO YAanuT.

I'Ipe;:lynpemgeHwn, Mepbl NPefoCTOPOXKHOCTU N OrpaHNYeHnaA:
Tonbko ana npo¢echoHanbnoro NpUMEHeHNA. Tonbko ana
OAHOPAa30BOro  NpPUMeHeHuA. nOBTOpHOe ncnonb3osBaHue
MOXeT MPUBECTW K  MEePEKPeCTHOMY  UHPULMPOBAHUIO.
3anpelleHo 1Cnonb3oBatb MPOAYKT B Crlyyae anneprum Ha
No6oN M3 KOMMOHEHTOB. YTo6bl U3bexaTb CnyvailHoro
npornatbiBaHuA wn3genva, HEO&XOAVIMO BbIMNONIHUTL  MONHYI0
u3onayMil  nNonocTn  pra. M3AEHIA€ nmeet O(prlﬁ KOHeu,
nosTomy HeO6XOIZ|I/IMO MCNonb30BaTb €ro OCTOPOXHO, 4TO6bI HE
NOPaHUTb NauneHTa.

CoctaB: Hekpawetble: [lepeBo. OkpalueHHble: [lepeBo 1
HeTOKCUYHaA Kpacka.

: XpaHWTb B npoxnag
OT NPAMbIX CONTHEYHbIX nyueﬁ.

VI CYXOM MECTe, 3aLMILEHHOM

BapuaHTbl:

0104020014 - SeptoWedges - 100 paznuuHbix eguHuL (LseT
o6o3Hauaet pasmep)

0104020015 - SeptoWedges n° 1 xentbie - 100 eanHu (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges n° 2 3eneHbiit - 100 eanHny (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges n° 3 kpacHble - 100 eanHuy (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges n° 4 ¢roneTosbie - 100 eguHuL (15

mm)
0104020019 - SeptoWedges n° 5 HekpalueHble - 100 eanHny (16
m)

SeptoWedge:
\nlerdenla\m drvem Klinovi

SeptoWedges drveni klinovi predvideni su za upotrebu kod restauracijskih
postupaka, s mehani¢kom funkcijom prilagodbi matrica iili razdvajanja
susjednih zubi. Drveni Klinovi ne zahtijevaju rezove ili prilagodbe jer njihov
oblik omogucava jednostavno umetanje u interproksimalna podrué¢ja i
osigurava savrsenu prilagodbu matrica.

Kako Koristiti: Odaberite najprikladniju veli¢inu klina za postupak. Umetnite
Klin u interproksimalni prostor. Po dovr3etku postupka morate ukloniti Klin.
Upozorenja, upozorenje i ograni¢enja: Samo za profesionalnu upotrebu.
Samo za jednokratnu upotrebu. U slu¢aju ponovne upotrebe moze do¢i do
unakrsne kontaminacije. Proizvod ne smiju upotrebljavati pacijenti koji su
alergicni na neke njegove komponente. Kako biste izbjegli nehotiéno gutanje
proizvoda, nuzno je u potpunosti izolirati operativno poUe Proizvod ima o3tar
vih i njime je potrebno rukovati oprezno kako biste izbjegli opasnost od
ozljedivanja pacijenta.

Sastav: Prirodni: Drvo. U boji: Drvo i netoksi¢ne reaktivne boje.
SKIaixldlsllenje Skladidtite na suhom i hladnom mjestu, podalle od sunceve
svietlosti

Varijacije proizvoda:

0104020014 - SeptoWedges - 100 raznoliko obojenih komada (5 veli¢ine)
0104020015 - SeptoWedges - 100 komada br. 1 - zuta (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges - 100 komada br. 2 - zelena (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges - 100 komada br. 3 - crvena (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges - 100 komada br. 4 - ljubi¢asta (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges - 100 komada br. 5 - prirodno/bez boje (16 mm)
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SeptoWedges
Interdentalne lesene zagozde

Lesene zagozde SeptoWedges so namenjene splodni uporabi pri
restavracijskih posegih. Njihova funkcija je mehansko prilagajanje matric in/ali
locevanje sosednjih zob. Pri lesenih zagozdah ni potrebno rezanje ali
prilagajanje, saj njihova oblika omogo¢a enostavno vstavljanje v
interproksimalne prostore in zagotavlja popolno prilagoditev matric.

Kako uporabiti: Izberite najprimernejSo velikost zagozde za Zeleni postopek.
Vstavite zagozdo v interproksimaini prostor. Po koncu postopka morate
zagozdo odstraniti.

Opozorila, varnostni ukrepi in omejitve: Samo za strokovno uporabo. Samo
za enkratno uporabo. Ponovna uporaba lahko povzrogi navzkrizno
kontaminacijo. Izdelka ni dovoljeno uporabljati pri pacientih z alergijskimi
reakcijami na katero koli od njegovih sestavin. Da pacient ne bi pogoltnil
izdelka, morate obvezno uporabiti tehniko popolne izolacije delovnega polja.
lzdelek ima ostro konico, zato morate z njim ravnati previdno, da preprecite
tveganje poskodb pamema

Sestava: Naravne: les. Barvne: les in nestrupena reaktivna barvila.
Sklﬁd';scenje Hraniti na suhem in hladnem mestu, za3¢iteno pred son¢no
svetlobo

Razlicice izdelkov:

0104020014 - SeptoWedges - 100 razli¢nih kosov (barve glede na velikost)
0104020015 - SeptoWedges n° 1 rumena - 100 kosov (12 mm
0104020016 - SeptoWedges n° 2 zelena - 100 kosov (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges n° 3 rde¢a - 100 kosov (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges n° 4 vijoliéna - 100 kosov (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges n® 5 standardne barve - 100 kosov (16 mm)
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SeptoWedges
Starpzobu koka kilisi

SeptoWedges  kili§i ir paredzéeti visparigai lieto3anai restauracijas
proceduras un tam ir mehaniska matricas pozicionésanas un/vai blakus
esosu zobu atvirziSanas funkcija. Koka kilisi nav jagriez vai japielago -
pateicoties ipaSajai formai, tos var érti levietot starpzobu sprauga un tie
nodrosin nevainojamu mafricas pozicionesanu.

LietoSana: lzvelieties procedarai vispiemérotako kilisa izméru. levietojiet
kiliti starpzobu sprauga. Kad procedara ir pabeigta, kilitis jaiznem.

Mpoed oelg, npoq)u)\aislc Kat nsploplupol Moévo yia

ajumi, pi Zojumi: Tikai pi a
lieto3anai. Tikai vienreizejai hetosaﬂal Atkartota lietoSana var izraisit
savstarpejo piesarnojumu. Ja ir zinams par alergiju pret kadu no
sastavdalam, izstradajumu nedrikst lietot. Lai izs! jums nejaudi netiktu
norits, operacijas Iaukam a ina pilniga izolacija. lzstradaj irass
gals, un ar to ir jarikojas uzmanigi, lai nesavainotu pacientu.

Sastavs: Dabiskie: koksKrasainie: koks un netoksiskas reaktivas krasvielas.
Uzglabasana: Uzglabat vesa, sausa vieta arpus saules gaismas.

Izskats:

0104020014 - SeptoWedges - 100 gab., krasaini dazadi
0104020015 - SeptoWedges n° 1 dzelteni - 100 gab. (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges n° 2 zal$ - 100 gab. (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges n° 3 sarkani - 100 gab. (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges n° 4 violeti - 100 gab. (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges n° 5 bez krasas - 100 gab. (16 mm)
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SeptoWedge:
Pu\dusl hambavahekmud

SeptoWedges  puitkiilud ~ on na\dustalud u'ldiseks kasutuseks

hammaste eraldamise funktsiooniga. Puitkiile ei ole va]a \mgala VoI
kohandada, sest nende kuju vdimaldab neid kergesti Sisestada

snuvvs)\uankn xpnon Miag xenong jiévo. H
emavaypnotjomoinon Imopei va mpokahéel Th SlacTaupollievn
HoAuvon. Av umdpxet amodedetyjiévn alepyia o€ Kamoto and ta
OUOTATIKA TOU, TO TIPOidV Sev Tpémel va xpnotpomondei. NMa va
amogeuxBei n  Tuxaia Katdmoon Tou TMPOIGVTOG,  Eival
anapaitnT n epaplioyn Hlag TEXVIKAG ONKAG amoliévwong Tou
enePatikov mediov. To mMPoiov £xel va axned onpeio kat
TIPEMEL ) XPHON TOU Va YiVel IE TETOIO TPOTIO £TCL WOTE va |inv
TIPOKAAECEL KAKWOELG 0TOV acBev.

0vBeon: Ouolkéc: ZUNo. XpwlaTIoTEG ZUNO Kal PN TOEIKEG
avTISPAOTIKEG BaPEg.

®UAagn: Na @ulaooetal oe §npd Kal Spocepd Epog Kat va
TIPOOTATEVETAL ATTO TO QW

Mapouaiaon:

0104020014 - SeptoWedges - 100 povadeg o Siapopa Xpwuata
0104020015 - SeptoWedges ne 1 kitpvn - 100 povadeg (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges n° 2 ipaoivo - 100 povade (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges n° 3 kokkivn - 100 povadeg (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges n° 4 BloAeTi - 100 povadeg (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges n° 5 QuoIko xpwpa - 100 povadeg
(16 mm)

ja tagab itsidetdiusliku

Kuidas kasutada: Valige protseduuri jaoks kdige sobivam kiil. Sisestage kiil
inter proksimaalsesse kohta. Kul prolseduur on tehtud, tuleb kiil eemaldada.
ja pii : Ainult

ing voib j i
toendatud allergia mdne koostisosa vasu, ei tohi toodet kasutada Toole
juhusliku  allaneelamise  valtimiseks tuleb  kasutada toovélja taieliku
isoleerimise tehnikat. Tootel on terav ots ja seda tuleb késitseda ettevaatlikult,
et valtida vigastamisohtu patsiendile.
Koostis: Naturaalne: puit. Vdrvusega: puit ja mittetoksilised reaktiivvarvid
Ladustamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas, kaitstult pdikesevalguse eest.

Tootevariandid:

0104020014 - SeptoWedges - 100 tihiku valik (suuruse jargi eri varvi)
0104020015 - SeptoWedges nr 1 kollased - 100 tihikut (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges nr 2 roheline - 100 tihikut (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges nr 3 punased - 100 tihikut (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges nr 4 lillad - 100 thikut (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges nr 5 naturaalsed - 100 thikut (16 mm)
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SeptoWedges
Mediniai tarpdan¢iy pleistai

SeptoWedges mediniai pleiStai yra skirti bendrajam naudojimui atstatomujy
procedary metu, jy mechaniné paskirtis yra pritaikyti matricas ir (ar) atskirti
gretimus dantis. Medmué p\e\étq nereikia pjaustyti ar pmdermt\ nes jy forma
leidzia lengvai juos

nepriekaistingas maqu pma\kymas

Pasirinkite p! io dydzio pleista. |statykite
pleist gmterprokslmahnezonq Ba\gus procedura, reikia iSimti pleista.
lspejlmal, atsargumo prlemones ir apribojimai: Tik profesionaliam

Tik i Pakartotinis naudojimas gali
salygoti kryzminj uzkretima |rodytos alergijos vienai i sudedamyjy daliy
atveju, gaminys negali bati naudojamas. Siekiant iSvengti netycinio Sio
%amm\o nurijimo, batina taikyti pilno operacineés zonos izoliavimo technika,

aminys turi astry kampa ir juo turi bati naudojamasi taip, kad pacientas
nebaty suzeistas

Suds Nataralus: Medis. Spalvoti: Medis ir netoksiski reakciniai dazai
Laikymas: Laikyti sausoje ir vésioje vietoje, saugoti nuo saulés spinduliy,

Pateikimas:

0104020014 - SeptoWedges - 100 asorti vnt.

0104020015 - SeptoWedges nr 1 geltoni - 100 vnt. (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges nr 2 melyni - 100 vnt. (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges nr 3 raudoni - 100 vnt. (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges nr 4 violetiniai - 100 vnt. (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges nr 5 nataralds - 100 vnt. (16 mm)
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SeptoWedges
ZUNVEG JECOBOVTIEG OPrVEG

Ot EUAVEG Oprveg SeptoWedges evBEiKVLVTAL VIOl VEVIKT XPiON OE
Sadikaoieg anokmucmanc, Ue TN pnxavik Aeroupyia
TIPOGAPUOYAG  TEXVNTAV TOIXWLATWY f/kai Tov 5IQ)(quI0|JO
Opopwv Sovtiwy. Ot EUNVeC o@rivec dev amattouv Komr 1
Tpocaplioyn, EMESH TO OXAUA TOUG EMTPEMEL TV €UKOAN
£l0aywWyN OTIG PECOSOVTIEC TIEPIOXEG Kal Eao@aNilel TNV TéNela
TIPOCAP|IOYH TWV TEXVNTWOV TOIXWHIATWY.

Xprion: EmAé€te 1o kataAnhotepo péyeBog oprivag yia Tn
Siadikaoia. TomoBeToTe T oPriva oTov HEGoSEVTIO XWPo. MOAIG
ohokAnpwOei n Sadikacia, N o@riva mpEmel va apaipebei.

Interdentalni drveni klinovi

SeptoWedges imaju namenu za op3tu upotrebu u postupcima restauracije, sa
mehani¢kom funkcuom za prilagodavanje matrica i/ili odvajanje susednog
zuba. Drvene klinove ne treba se¢i ili prilagodavati jer njihov oblik
omogucava lako umetanje u interproksimalna podruéja i obezbeduje
savr§eno prilagodavanje matrica.

Kako ce kopuctu: |zaberite najprikladniju veli¢inu Klina za postupak.
Stavite klin u interproksimalni prostor. Kada je postupak zavrsen, klin se
mora ukloniti.

Ynosopetba, ynosopete 1 orpaHnuerba: Samo za profesionalnu
upotrebu. Samo za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba moze izazvati
unakrsnu kontaminaciju. Proizvod se ne sme koristiti na pacijentima koji
imaju alergijske reakcije na bilo koju od njegovih komponenata. Da bi se
izbeglo slucajno gutanje ovog proizvoda neophodno je primeniti tehniku
potpune izolacije operativnog polja. Proizvod ima otar vrh i njime se mora
rukovati sa oprezom da bi se izbegao rizik od povredivanja pacijenta.
Cacrag: Natural: Drvo. Obojeno: Drvo i netoksiéne reaktivne boje.
CK"I‘al:lI/Iu.ITe Cuvati na suvom i hladnom mestu, zasticeno od sunceve
svetlosti

BapujaHTe npoussopa:

0104020014 - SeptoWedges - 100 raznih jedinica (obojenih po velicini)
0104020015 - SeptoWedges - n° 1 Zuta - 100 jedinica (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges - n° 2 3eneHo - 100 jedinica (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges - n° 3 crvena - 100 jedinica (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges - ﬂ°4|JUb\CaSla 100 jedinica (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges - n° 5 natural - 100 edmlca(16 mm)
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« Manufacturer:

TDV Dental Ltda,

CNPJ 81.591.786/0001-60
XV de Novembro, 9944
CEP 89107-000
Pomerode/SC - Brasil

. 5547 3395-6115

Distributed in USA by:
SEPTODONT,
Lancaster, PA' 17601 USA

Distributed in Canada by:
SEPTODONT - Cambridge,
ON N1R 6X3 - Canada
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